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Státní zdravotní ústav



Státní Státní Státní 
zdravotní zdravotní zdravotní 

ústavústavústav PT# V/9/2004

Počet účastníků

Østanovení mikroskopického obrazu 
38 účastníků

Østanovení chlorofylu-a
28 účastníků
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Chlorofyl-a a feopigmenty
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Příprava vzorků

vzorek smíchán ze tří zdrojů:
- Proboštské jezero ve Staré Boleslavi
- odstátá vodovodní voda
- vodní květ Microcystis (větší kolonie 

zachyceny planktonkou s průměrem ok 
100 μm) z Kyjského rybníku v Praze 9
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Zajištění homogenity

Øpřibližně 45 l mícháno v 50 litrovém 
barelu
Øcelkem připraveno 36 vzorků
ØSZÚ zpracování vzorků 1, 10, 18, 27, 36
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Stanovení vztažných hodnot

ØVybrány tři pilotní laboratoře z účastníků, 
které mají stanovení zavedeno delší 
dobu a laboratoř SZÚ (průměr z 5 
stanovení)
ØVztažná hodnota – aritmetický průměr z 

výsledků pilotních laboratoří
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Výsledky pilotních laboratoří
chlorofyl-a

26,5--SZÚ

27,827,428,1619

25,125,324,9631

25,325,325,3913

průměr2.stanovení1.stanoveníLaboratoř



Státní Státní Státní 
zdravotní zdravotní zdravotní 

ústavústavústav PT# V/9/2004

Výsledky pilotních laboratoří
feopigmenty

4,3--SZÚ

5,04,85,2619

5,25,64,8631

5,56,14,9913

průměr2.stanovení1.stanoveníLaboratoř
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zdravotní zdravotní zdravotní 

ústavústavústav PT# V/9/2004

Vztažné hodnoty
Chlorofyl-a
vztažná hodnota: 26,2 μg/l
vztažná odchylka: 1,43 – byla rozšířena na ±20%
meze pro správné hodnoty: 20,96 – 31,44

Feopigmenty
vztažná hodnota: 5,0 μg/l
vztažná odchylka:  0,94 – byla rozšířena na ±50%
meze pro správné hodnoty: 2,50 - 7,50



Chlorofyl-a - účastníci
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Feopigmenty - účastníci
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Kvalitativní rozbor sinic
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Vzorek 2A

ØOvčáry u Kostelce nad Labem, pískovna
Øvelmi intenzívní zelená barva
Ø18.9.2004 planktonní sítí (průměr ok 40 

µm) 
Ødominantní Aphanizomenon yezoense





Aphanizomenon yezoense



Planktothrix rubescens
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zdravotní zdravotní zdravotní 

ústavústavústav PT# V/9/2004

Vzorek 2B

ØOrlík - Radava
Ø23.8.2004 planktonní sítí (průměr ok 40 

µm)
Ødominantní Microcystis viridis



Microcystis viridis



Microcystis cf. flos-aquae
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ústavústavústav PT# V/9/2004

Vzorek 2C

ØHostivař, hráz (Praha 10)
Ø27.9.2004 planktonní sítí (průměr ok 40 

µm)
Ødominantní Planktothrix agardhii,
Ø5 účastníků zaměnilo Aphanizomenon



Planktothrix agardhii



Aphanizomenon spp.
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zdravotní zdravotní zdravotní 

ústavústavústav PT# V/9/2004

Vzorek 2D

ØProboštské jezero (Stará Boleslav)
Ø29.9.2004 planktonní sítí (průměr ok 40 

µm)
Ødominantní Microcystis wesenbergii



Microcystis wesenbergii, Microcystis aeruginosa



Microcystis wesenbergii, Aphanizomenon sp.



Anabaena lemmermannii



Planktolyngbya ???
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Chyby ve jménech
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zdravotní zdravotní zdravotní 

ústavústavústav PT# V/9/2004

610, 616WoronichiniaWoronichia
600, 625, 634PseudanabaenaPseudoanabaena
614Planktothrix agardhiiPlanktothrix aghardii
611Planktothrix agardhiiPlanktothrix aghardhii
727, 732Planktothrix agardhiiPlanktothrix agardii
630Planktothrix agardhiiPlanktothrix agardie
616, 631PlanktothrixPlanctothrix
626, 824OscillatoriaOscilatoria
911MicrocystisMikrocystis
619, 842Microcystis wesenbergiiMicrocystis wessenbergii
727Microcystis wesenbergiiMicrocystis wesnbergii
608Microcystis wesenbergiiMicrocystis wesembergii
623LimnothrixLimnotrix
619flos-aquaeflos-aque
615flos-aquaeflos-aqua
600, 833flos-aquaeflos aquae
608, 626centrické rozsivkycyklické rozsivky
626centrické rozsivkycentrální rozsivky
913Aphanizomenon issatschenkoiAphanizomenon issatchenkoi
634Aphanizomenon issatschenkoiAphanizomenon isatschenkoi
615Aphanizomenon yezoenseAphanizomenon iozensee
600Aphanizomenon cf. flexuosumAphanizomenon cf. flexouosum
910Aphanizomenon cf. flexuosumAphanizomenon cf. flexosum
623AphanizomenonAphanizimenon
616, 727, 909AphanizomenonAphanisomenon
727AnabaenaAnabena
611, 734Anabaena lemmermanniiAnabaena lemmermanii
účastníksprávněšpatně
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Kvantitativní rozbor sinic
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Obecně

TNV 75 7717 – Jakost vod – Stanovení 
planktonních sinic
Økokální sinice
Øvláknité sinice
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Zajištění homogenity

Øcelkem připraveno 50 vzorků
ØSZU zpracování vzorků 1, 11, 26, 40, 50
Øtři vybrané pilotní laboratoře po dvou 

vzorcích
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Vzorek 1A

Øzáměr – Microcystis
Ørealita – Microcystis s příměsí vláknitých 

sinic (Planktothix, Pseudanabaena, ...)
ØKyjský rybník odebraný 29.9.2004



Kyjský rybník
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Hodnocení

Øhodnocen celkový výsledek
Øhodnoceny kokální sinice zvlášť (dvě 

laboratoře neuvedly)
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Vzorek 1A – pilotní laboratoře

254973--SZÚ

170950192700149200634

474184446250374x

350333385536210y

průměr2.stanovení1.stanoveníLaboratoř
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zdravotní zdravotní zdravotní 

ústavústavústav PT# V/9/2004

Vzorek 1A – kokální sinice –
pilotní laboratoře

220766--SZÚ

113150119000107300634

932994019256x

133341202914638y

průměr2.stanovení1.stanoveníLaboratoř
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Vztažné hodnoty

Øaritmetický průměr z výsledků SZÚ a 634
Vzorek 1A sinice celkově
vztažná hodnota:  212960 buněk/ml
vztažná odchylka: ±55%
meze pro správné hodnoty: 95832 - 330080

Vzorek 1A sinice kokální
vztažná hodnota:  166960 buněk/ml
vztažná odchylka: ±55%
meze pro správné hodnoty: 75131 - 258780
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Vzorek 1A - účastníci
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Vzorek 1A kokální sinice - účastníci
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Vzorek 1B

Øzáměr – vláknité sinice – především
Planktothrix
ØHrušovský rybník (Brandýs nad Labem)
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Vzorek 1B – pilotní laboratoře

152780--SZÚ

186238185768186708634

475144744247586x

343723243836306y

průměr2.stanovení1.stanoveníLaboratoř
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ústavústavústav PT# V/9/2004

Vztažné hodnoty

Øaritmetický průměr z výsledků SZÚ a 634
Vzorek 1B sinice celkově
vztažná hodnota: 169500 buněk/ml
vztažná odchylka: ±55%
meze pro správné hodnoty: 76279 - 262730
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Metoda – TNV 75 7717
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Kokální sinice – zdroje chyb

Ønedokonalá 
provedená nebo 
vůbec neprovedená 
dezintegrace
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Zahuštění

Øpřílišné zahuštění – větší možnost 
přehlédnutí drobných buněk 
ð přednostně nezahušťujeme
Øzahuštění centrifugací dezintegrovaných

buněk bez destrukce aerotopů
Øpoužití k zahuštění membránové filtrace
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Nepoužití fluorescence

Øpodle TVN 75 7717 není povinné
Øpočítání živých vzorků je však výrazně 

snadnější



Státní Státní Státní 
zdravotní zdravotní zdravotní 

ústavústavústav



Státní Státní Státní 
zdravotní zdravotní zdravotní 

ústavústavústav






