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Očekávané výsledky – 

Detekce RNA SARS-CoV-2 

 

 
Označení Očekávaná 

hodnota Ct 

Varianta GISAID accession 
kód 

Očekávaná sestava 
mutací*(spike) 

Vzorek 1 Negativní NA NA NA 

Vzorek 2 Negativní NA NA NA 

Vzorek 3 26,5 Omikron 
XBB.1.5.12 EPI_ISL_3063142 

E484A, K417N, N501Y, , 
Y505H, S371F, S373P, 
T478K, F486P ale ne 

zadavatelné F486V, G446S 

Vzorek 4 29,2 Omikron 
XBB.1.5.12 EPI_ISL_3063142 

E484A, K417N, N501Y, , 
Y505H, S371F, S373P, 
T478K, F486P ale ne 

zadavatelné F486V, G446S 

Vzorek 5 negativní NA NA NA 

Vzorek 6 28,5 Omikron 
XBB.1.5.12 

EPI_ISL_3063142 

E484A, K417N, N501Y, , 
Y505H, S371F, S373P, 
T478K, F486P ale ne 

zadavatelné F486V, G446S 
 
 

Spektrum mutací, které je možné zadávat ve web aplikaci: 
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