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INFORMACE PRO UCASTNIKY — Sérologie EBV

Obsah zasilky
Vzorky mohou obsahovat patogenni a podml'néné patogenni mikroorganismy klasifikované jako

Biologické cinitele skupiny 2 (Sbirka zakond ¢. 361/2007), v tomto pfipadé je tfeba s nimi zachazet
jako s infek¢nim materidlem za dodrZzovani vsech doporucenych bezpecnostnich opatfeni. O této
skuteCnosti je nutno informovat vSechny pracovniky, ktefi se budou na jejich zpracovani podilet. Pfi
manipulaci s materidlem je tedy nezbytné zachovavat vSechny zasady bezpecné laboratorni praxe pro
praci s témito Ciniteli, vCetné spravné likvidace zbylych vzorkd. Zbytek vzorku po testovani uschovejte
pro potieby pfipadné reklamace, tj. dokud neobdrZite vyhodnocené vysledky.

Zasilka obsahuje 2 vzorky séra/plazmy v mnozstvi 0,3 ml na stanoveni protilatek EBV (u laboratofi,
které pozadaly o vyssi objem 2x 0,3 ml).

Manipulace se vzorky

Vzorky ulozte pfi teploté vhodné pro skladovani klinického materidlu (dlouhodobé -18°C a nizsi,
kratkodobé 2-8 °C) a zpracujte jako bézné klinické vzorky. Stabilita vzork( je béhem transportu
zajisténa 0.0095% ProClinem™950.

Hodnoceni vysledkii
Sada obsahuje 2 bodované vzorky. Vysledky jednotlivych zi¢astnénych laboratofi se porovnévaji

s vysledky ziskanymi v NRL a pfihlizi se i k vysledkim ostatnich ucastnikl jako celku. Vedle zavéru
POZITIVNI & NEGATIVNI muze byt pfipustny rovnéz zavér HRANICNI.
U kazdé laboratofe je vypoctena procentualni Uspésnost, definovana jako podil skutecné dosazeného
poCtu bodd a maximalniho dosazitelného poctu bodd (maximalni dosazitelny pocet bodl je dan
poctem vysetfovanych marker(). Hranice Uspésnosti pro EHK 1385 je stanovena na 80 %.
Metody na principu immunoassay (EIA, CLIA, NIF atd.):
markery (EBNA1 IgG, VCA IgG, VCA IgM): 2 body/vzorek pfi shodé markeru, pfi ¢aste¢né
neshodé (napf. hranicni) pouze 1 bod
« ostatni markery (EA IgG, EA IgM, VCA IgA, EBNA IgM, avidita VCA IgG): 1 bod pfi shodé
« celkova interpretace vysledku: 4 body/vzorek.
Metody na principu imunoblot:
» hodnoti se pouze celkova interpretace vysledku 4 body/vzorek
Vybér konkrétnich markerl neni stanoven. Doporucujeme vysetfit u kazdého vzorku 4 markery,
minimalné vSak 3. VySetfeni pouze dvou markerd neumoznuje potfebnou interpretaci vysledkd.

Interpretace vysledku je povinna, pouzijte, prosim, preddefinované interpretace:
séronegativni

stav po primoinfekci probéhlé v minulosti — anamnestické protilatky

stav po primoinfekci probéhlé v minulosti — sérologické znamky reaktivace

stav po primoinfekci probéhlé v minulosti (pokud laboratof nekomentuje reaktivaci)
primoinfekce

vihwn =

Pokud budete potfebovat interpretaci rozsifit, pouZzijte okénko ,Komentar laboratofe®. Pokud se
vysledek nékteré z pouzitych metod neshoduje s interpretaci vysledku, je nutné rozpor komentovat
(napt. slabé pozitivni anti-EBNA1 IgG a zaroven vysokoavidni anti-VCA IgG), za interpretaci odliSnou
od dosazenych vysledkd nebudou pridéleny body.

Pokud neni vaSe diagnosticka souprava uvedena ve formulafi, zadejte v roletce ,Jiny test" a uvedte
presny nazev soupravy do okénka ,Komentar", aby v pfistim roce mohla byt jiz zahrnuta do formulare.
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Odeslani vysledkdi )
Vysledky musi byt odeslany nejpozdéji do 5. 3. 2024 pres webovou aplikaci SZU
(https://ehk.szu.cz/EHK10/). Zadame naléhavé o dodrZeni terminu. Ocekavané vysledky budou
uverejnény 10 dnl poté na webovych strankach SZU na adrese: https://szu.cz/sluzby/zkouseni-
zpusobilosti/zkouseni-zpusobilosti-pro-lekarskou-mikrobiologii/. VSechny dokumenty je mozno z vyse
uvedené adresy stahnout a vytisknout.

Po vyhodnoceni série bude na stejné adrese uvefejnéna zavéreCna zprava. Jeji pfilohou je
ohodnoceny vysledkovy protokol, ktery bude k dispozici také pres webovou aplikaci SZU (po prihlaseni
kédem laboratore a heslem) v Ulozisti nazvaném Hodnoceni sérii, odkud si ho mlZete vytisknout nebo
stahnout, a to opakované. O umisténi zavérecné zpravy a ohodnocenych vysledkd na web SZU budete
informovani prostrednictvim kontaktniho e-mailu Vaseho pracovisté.

Dopliujici informace

Vzorky byly pfipraveny v Narodni referencni laboratofi pro herpetické viry Centra epidemiologie a
mikrobiologie SZU, koordinator Ing. Rizkova M., Ph.D.

V pfipadé zjisténi poskozenych vzork{ pfi rozbaleni zasilky kontaktujte Koordinacni pracovisté ESPT 2.

Pokud se rozhodnete této série nelcastnit nebo potfebujete zménit kontaktni Udaje, sdélte to prosim
Koordina¢nimu pracovisti ESPT 2. Zde Vam téz zodpovi Vase pfipadné dotazy.

Datum: 13. 2. 2024

Koordinator: Ing. RGzkova Michaela, Ph.D.

Koordinacni pracovisté ESPT 2: +420 267 082 258, ehk@szu.cz
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